
Název přednášky

pplk. MUDr. Veronika Poláčková, FEBO, DAvMed

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN

V. Poláčková, Z. Hradcová, L. Rejmont

Oční klinika 1.LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Testování poruch barvocitu 

pro potřeby AČR



Barevné vidění

https://www.researchgate.net/publication/321126312_Integrated_Feature_Extraction_for_Image_Retrieval/figures?lo=
1
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Význam testování poruch barvocitu



Nová vyhláška o posuzování zdravotní 
způsobilosti 

Potřeby 

armády

Zdravotní 

stav 

obyvatelstva

Změna 

požadavků

Profesionální 

armáda

Specializace

Odvody 

 Mobilizace



• Vyhláška 357/2016 Sb.



Současný stav

Ishiharovy pseudoizochromatické tabulky
• Poruchy v červeno-zelené oblasti
• Podmínky:    denní světlo/illuminant C

• náhodné pořadí
• 3 sec. max, no touch 

Holmgrenovy bavlnky



• Lantern tests

• Spectrolux

• Beynes

• Holmes-Wright 

• Farnsworth (FALANT)
• Optec 900

Barevné signály

http://tpedaltonismepremiere.e-monsite.com/pages/iii-la-maladie-au-
quotidien/comment-detecter-le-daltonisme.html



• Vyhláška 288/2024 Sb.



Dvoustupňový proces

Screening

•Hardy-Rand-Rittler PIP

Diagnostika

•Cone contrast test



• Protan, deutan, tritan

• Demo – 4 tab

• Screening – 6 tab

• Diagnostika – 14 tab

Hardy-Rand-Rittler 4. edice

ZávažnostDiagnostikaScreening

CVN / CVD

Protan/

deutan

Lehká

Střední 

Těžká

Tritan

Lehká

Střední 

Těžká



HRR digital



Cone Contrast Test

• Jeff Rabin – USAF

• US military, FAA 



• Screening a diagnostika

• Kvantifikace

• Follow-up

Cone Contrast Test 75-100
• Normální barvocit

55-74
• Mírná porucha barvocitu – color safe

35-54
• Středně těžká porucha barvocitu

Pod 35
• Těžká porucha barvocitu

https://konanmedical.com/colordx-cct-hd/#tab_container|2



• Klinické studie
• Kvantitativní změny

• Preklinická stádia

• Časná progrese

• VPMD

• Diabetes

• Glaukom

• Roztroušená skleróza 

Kvantitativní testování poruch barvocitu

Clinical Trials — Innova Systems (innovasystemsusa.com)

ColorDx CCT HD High Precision Color Vision Testing | Konan Medical

https://www.innovasystemsusa.com/clinical-trials
https://konanmedical.com/colordx-cct-hd/#tab_container|0


Budoucnost

Vyšetření

Anatomie

Funkce

Standartizace 

vyšetření
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veronika.polackova@uvn.cz
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